| Gewasbescherming

Het Proefstation in Naaldwijk
heeft onderzocht welke dosis
UV-straling de UV-ontsmetter
Vialux moet toedienen om het
pepinomozaiekvirus te doden.
Uit dit onderzoek is naar voren
gekomen dat een dosis van 150
m/ per vierkante centimeter vol-
doende is om het virus uit te
schakelen,
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y_giénische maatregelen

- "Ook dit jaar is alweer op diverse bedrij-
ven het pepinomozatekvirus geconsta-
teerd in tomaat. Telers die met een aan-
tasting te maken hebben, moeten voor
een strikte hygiéne zorgen. Voetenbak-
.~ ken met joog hij de deuren, gastjassen
en overschoenen voor beroekers moe-
 ten voorkomen dat de ziekte naar ande.
re bedrijven wordt overgebracht. Qol
binnen het bedrijf moeten de telers de
verspreiding van het virus zoveel moge-
- lijk beperken. Het advies is om zieke
- planten met de daarbij horende sub-
straatmatten te verwiideren en de ste-
kers te vervangen. Ook moeten telers
magere melk gebruiken bij werkzaam-
heden in het gewas, waarbif plantensap
vrijkont, Deze maatregelen gaan bo-
vengrondse verspreiding van het pepi-
- ozalelvirus in het gewas tegen.
-en andere risicofactor is het drain-
water. Drainwater dat atkomstig is van
* matten waarop zieke planten staan, kan
- virusdeeltjes bevatten. Het virus kan
- zich over het hele bedriif verspreiden,
als het drainwater niet of niet goed
wordt ontsmet voordat het wordt herge-
bruikt.

Waterontsmetting met
Vialux

E&n van de opties voor waterontsmet-
ting is een behandeling met UVestraling,
Het huidige advies is om een dosis van
250 mj per vierkante centimeter te ge-
bruiken tegen virussen. Dit advies gelg:
voor virussen, die behoren tot de ta-
baksmeza’s‘ekvimssen, zoals het kom-
kemmerbontvirus en het paprikarno-
zajekvirus, Dit advies blijft gehand-
haafd,

Het pepinomozaiekvirus  behoort
echter tot een hele andere groep van vi-
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russen, namelijk de potexvirussen. Veel
telers met UV-ontsmetters vIGegen zich
af, welke dosis het pepincmozarekvirus
doodt,

Daarom heeft het Proefstation in
Naaldwijk een proef gedaan. De proef
s in duplo uitgevoerd met een Vialux-
ISA 8185, die een waterfaag van 1,9 cm
dikte beticht. Drainwater van tomaat is
kunstmatig geinfecieerd met het pepi-
nomozaiekvirus. in de proef zlin twee
transimissiewaarden van het water on-
derzocht, namelijk 15 en 20 procent.
Dat zijn maten voor de doorlaathaar-
heid van het water voor UV-straling. Bij
een transmissiewaarde van 20 procent
is de benedigde UV-dosis bij twee ver-
schiflende zuurgraden van het drainwa-
ter vasigesteld, namelijk 5,7 en 5,10 Uit
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-water ‘e’ ontstietten; woordat thet
“wordt hergsbruikt, Eén van'de opties”
/I :een behandeling 'met “UVostral ing.":
Bi) gebruik vin eenVialyy WV-ont
. smetter is ‘een dosis van-150 m) per
. vierkante” centimeter voldoends om -
_het pepinomaozaiekiirus - te - doden
. De transmissiewaarde van het drain- -
“waler moet “minimaal 15 procent
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Bij gebruil van een Vialux UV ontsmetter doodt
een dosis van 150 m| per vierkante centimeter
het pepinomozaiekvirus.

deze proef bleek dat een dosis van 150
m} per vierkante centimeter het pepino-
moraiekvirus volledig doodt onder de
gencemde testornstandigheden. Dit
wordt dan ook het advies voor de prak-
tijk. Telers bij wie de UVontsmetter tor
nu toe was afgesteld op 100 m) per vier-
kante centimeter, kunnen deze pro-
bleemloos afstelien ap 150 m) per vies-
kante centimeter.

De geadvisserde dosis van 150 mj per
vierkante centimeter geldt voor drain-
water met een transmissiewaarde vanaf
15 procent. Telers dienen er dan ook op
te letten dat het gehaite aan Fe-chelaat
aop streefniveay blijft, als de EC van het
drainwater hoog oploopt. Hoge gehal-
tes aan Fe-chelaat doen de transmissie.
waarde van het drainwater drastisch da-
len en moeten daarom worden verme-
den.

Andere UV-apparaten

Het advies van 150 mj per vierkante
cenlimeter geldt specifiek voor de Via-
lux van Priva omdat deze is onderzocht.
Leveranciers van UV-ontsmetters met
izgedruklampen moeten hun eigen ap-
paratuur laten onderzoeken. Dere ap-
paraten hebben andere stralingspatro-
hen. Ook is de dikte van de waterlaag
meestal verschillenc.
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